
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

440026, РОССИЯ, Пензенская область, город Пенза, улица Лермонтова, дом 3, этаж 4,
ком. 421, 426.

адреса мест осуществления деятельности

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОПРИБОР"
наименование

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.311381



102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

На соответствие требованиям

440026, РОССИЯ, Пензенская область, город Пенза, улица Лермонтова, дом 3, этаж 4, ком.
421, 426.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.1. Измерения времени и
частоты;

Средства измерений
показателей
качества
электрической
энергии,
анализаторы
качества
электрической
энергии (классы А,

Погрешность:
ПГ ±0,01 Гц

ПГ ±0,02 с

ПГ ±0,5 с/сут

-
Частота от 42,5 до 69 Гц

Время (в национальной шкале
координированного времени Российской
Федерации UTC(SU))

Ход часов

2. Поверка средств измерений (ГЧЮ)

на 6 листах, лист 2RA.RU.311381



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

S, В), мультиметры
однофазные и
трехфазные;

ПГ ±0,01 с;Интервал времени (длительность провала
напряжения, прерывания напряжения,
перенапряжения) от 0,01 до 60 с

2.2. Измерения
электрических и
магнитных величин;

Средства измерений
показателей
качества
электрической
энергии,
анализаторы
качества
электрической
энергии (классы А,
S, В);

Погрешность:
ПГ ±0,1 % (приведенная)

ПГ ±0,15 % (абс.)

ПГ ±0,15 % (абс.)

При KU ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KU ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

При KU(n) ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KU(n) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

При KU(m) ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KU(m) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

ПГ ±0,1°

ПГ ±0,1°

ПГ ±0,1°

ПГ ±0,1°

-
от 0,57 до 572 В

Коэффициент несимметрии напряжений по
обратной последовательности от 0 до 30 %

Коэффициент несимметрии напряжений по
нулевой последовательности от 0 до 30 %

Коэффициент искажения синусоидальности
напряжения KU от 0,1 до 30 %

Коэффициент n-ой гармонической
составляющей напряжения KU(n) от 0,05 до
30 %

Коэффициент m-ой интергармонической
составляющей напряжения KU(m) от 0,05 до
30 %

Угол фазового сдвига между напряжениями
основной частоты от -180° до 180°

Угол фазового сдвига между токами основной
частоты от -180° до 180°

Угол фазового сдвига между напряжением и
током основной частоты от -180° до 180°

Угол фазового сдвига между напряжением и
током прямой последовательности от -180° до
180°

на 6 листах, лист 3RA.RU.311381



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

ПГ ±3°

ПГ ±3°

ПГ ±1°

ПГ ±1°

ПГ ±0,2 % (абс.)

ПГ ±0,002

ПГ ±5,0 %

ПГ ±0,1 % (приведенная)

При KI ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KI ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

При KI(n) ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KI(n) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

При KI(m) ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KI(m) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

Угол фазового сдвига между напряжением и
током обратной последовательности от -180°
до 180°

Угол фазового сдвига между напряжением и
током нулевой последовательности от -180°
до 180°

Угол фазового сдвига между n-ми
гармоническими составляющими напряжений
от -180° до 180°

Угол фазового сдвига между n-ми
гармоническими составляющими напряжения
и тока от -180° до 180°

Глубина провала напряжения от 0 до 100 %

Коэффициент временного перенапряжения от
1,0 до 2,0

Доза фликера (кратковременная, длительная)
от 0,2 до 20

от 0,001 до 7,5 А

при использовании токоизмерительных
клещей от 0,001 до 4500 А

Коэффициент искажения синусоидальности
тока KI от 0,1 до 100 %

Коэффициент n-ой гармонической
составляющей тока KI(n) от 0,05 до 100 %

Коэффициент m-ой интергармонической
составляющей тока KI(m) от 0,05 до 100 %

на 6 листах, лист 4RA.RU.311381



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

ПГ ±0,2 %

ПГ ±0,5 %

ПГ ±0,5 % ;

Активная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,57 до 572 В

Реактивная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,57 до 572 В

Полная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,57 до 572 В

2.3. Измерения
электрических и
магнитных величин;

Счётчики активной
и реактивной
электрической
энергии однофазные
и трёхфазные;

Погрешность:
КТ 0,2S; 0,5S
(активная энергия);

КТ 1; 2; ПГ ±0,5 % (отн.)
(реактивная энергия);

-
от 0,01 до 7,5 А
от 0,57 до 572 В
от 42,5 до 69 Гц

2.4. Измерения
электрических и
магнитных величин;

Мультиметры
однофазные и
трехфазные ;

Погрешность:
ПГ ±0,1 %

ПГ ±0,05 % (абс.)

ПГ ±0,03 % (абс.)

ПГ ±0,3 %

ПГ ±0,05 % (абс.)

-
от 0,015 до 300 В

Коэффициент искажения синусоидальности
напряжения от 0,1 до 30 %

Коэффициент n-ой гармонической
составляющей напряжения от 0,05 до 30 %

от 0,001 до 7,5 А
при использовании токоизмерительных
клещей от 0,001 до 4500 А

Коэффициент искажения синусоидальности
тока от 0,1 до 100 %

на 6 листах, лист 5RA.RU.311381



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

ПГ ±0,03 % (абс.)

ПГ ±0,1°

ПГ ±0,2 %

ПГ ±0,5 %

ПГ ±0,5 %

ПГ ±0,01

ПГ ±0,03 % (абс.)

ПГ ±0,05 % (абс.)

ПГ ±0,05°

ПГ ±0,1°;

Коэффициент n-ой гармонической
составляющей тока от 0,05 до 100 %

Угол фазового сдвига от -180° до 180°

Активная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,3 до 300 В

Реактивная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,3 до 300 В

Полная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,3 до 300 В

Коэффициент мощности от -1 до 1

Погрешность напряжения трансформатора
напряжения от -5 до 5 %

Токовая погрешность трансформатора тока от
-5 до 5 %

Угловая погрешность трансформатора
напряжения от -5° до 5°

Угловая погрешность трансформатора тока от
-5° до 5°

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.311381 на 6 листах, лист 6

Директор О.А. ФатеевПодписано электронной подписью



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

440026, РОССИЯ, Пензенская область, город Пенза, улица Лермонтова, дом 3, этаж 4,
ком. 421, 426 .

адреса мест осуществления деятельности

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОПРИБОР"
наименование

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.311381



102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

На соответствие требованиям

440026, РОССИЯ, Пензенская область, город Пенза, улица Лермонтова, дом 3, этаж 4, ком.
421, 426 .
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.1. Измерения времени и
частоты;

Счетчики
электрической
энергии
многофункциональн
ые;

Погрешность: ПГ ±0,01 Гц

ПГ ±0,02 с

ПГ ±0,5 с/сут

ПГ ±0,01 с;

-Частота от 42,5 до 69 Гц

Время (в национальной шкале
координированного времени Российской
Федерации UTC(SU))

Ход часов

Интервал времени (длительность провала

2. Поверка средств измерений (ГЧЮ)

на 5 листах, лист 2RA.RU.311381



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

напряжения, прерывания напряжения,
перенапряжения) от 0,01 до 60 с

2.2. Измерения
электрических и
магнитных величин;

Счетчики
электрической
энергии
многофункциональн
ые;

Погрешность: ПГ ±0,1 % (приведенная)

ПГ ±0,15 % (абс.)

ПГ ±0,15 % (абс.)

При KU ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KU ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

При KU(n) ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KU(n) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

При KU(m) ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KU(m) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

ПГ ±0,1°

ПГ ±0,1°

ПГ ±0,1°

ПГ ±0,1°

ПГ ±3°

-от 0,57 до 572 В

Коэффициент несимметрии напряжений по
обратной последовательности от 0 до 30 %

Коэффициент несимметрии напряжений по
нулевой последовательности от 0 до 30 %

Коэффициент искажения синусоидальности
напряжения KU от 0,1 до 30 %

Коэффициент n-ой гармонической
составляющей напряжения KU(n) от 0,05 до
30 %

Коэффициент m-ой интергармонической
составляющей напряжения KU(m) от 0,05 до
30 %

Угол фазового сдвига между напряжениями
основной частоты от -180° до 180°

Угол фазового сдвига между токами основной
частоты от -180° до 180°

Угол фазового сдвига между напряжением и
током основной частоты от -180° до 180°

Угол фазового сдвига между напряжением и
током прямой последовательности от -180° до
180°

Угол фазового сдвига между напряжением и

на 5 листах, лист 3RA.RU.311381



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

ПГ ±3°

ПГ ±1°

ПГ ±1°

ПГ ±0,2 % (абс.)

ПГ ±0,002

ПГ ±5,0 %

ПГ ±0,1 % (приведенная)

При KI ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KI ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

При KI(n) ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KI(n) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

При KI(m) ˂ 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
При KI(m) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)

ПГ ±0,2 %

током обратной последовательности от -180°
до 180°

Угол фазового сдвига между напряжением и
током нулевой последовательности от -180°
до 180°

Угол фазового сдвига между n-ми
гармоническими составляющими напряжений
от -180° до 180°

Угол фазового сдвига между n-ми
гармоническими составляющими напряжения
и тока от -180° до 180°

Глубина провала напряжения от 0 до 100 %

Коэффициент временного перенапряжения от
1,0 до 2,0

Доза фликера (кратковременная, длительная)
от 0,2 до 20

от 0,001 до 7,5 А

Коэффициент искажения синусоидальности
тока KI от 0,1 до 100 %

Коэффициент n-ой гармонической
составляющей тока KI(n) от 0,05 до 100 %

Коэффициент m-ой интергармонической
составляющей тока KI(m) от 0,05 до 100 %

Активная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,57 до 572 В

на 5 листах, лист 4RA.RU.311381



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

ПГ ±0,5 %

ПГ ±0,5 %

КТ 0,2S; 0,5S (активная энергия)
КТ 1; 2; ПГ ±0,5 % (отн.) (реактивная энергия)
;

Реактивная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,57 до 572 В

Полная мощность
от 0,01 до 4500 А
от 0,57 до 572 В

от 0,01 до 7,5 А
от 0,57 до 572 В
от 42,5 до 69 Гц

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.311381 на 5 листах, лист 5

Директор О.А. ФатеевПодписано электронной подписью
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                   143
                   primaryСharacteristic
                   1
                   1
                   Погрешность
                   Погрешность
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   142
                   мetrologicalСharacteristics
                   0
                   1
                   Неопределенность
                   Неопределенность
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   91
                   note
                   0
                   1
                   Примечание
                   Примечание
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
              
               
                 testingMethods
                 measurementGroup
              
            
             
               57
               Поверка СИ Application
               
               
                 
                   166
                   Измерения
                   ;
                   
                   
                     
                       195
                       testingMethods
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           89
                            
                           name
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   167
                   Тип (группа) средств измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       196
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           90
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       310
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   168
                   Диапазон измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       197
                       range
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   170
                   Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)
                   


                   
                   
                     
                       311
                       primaryСharacteristic
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       312
                       мetrologicalСharacteristics
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   171
                   Примечание
                   ;
                   
                   
                     
                       200
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           152
                           
                           name
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               58
               Поверка СИ PDF
               5
               
                 
                   172
                   Измерения
                   ;
                   
                   
                     
                       201
                       testingMethods
                       
                       


                       
                       
                       
                         
                           87
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       560
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       561
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   406
                   Тип (группа) средств измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       555
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           88
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       556
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   173
                   Диапазон
                   ;
                   
                   
                     
                       203
                       range
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           150
                           
                           name
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   174
                   Неопределенность (погрешность, класс, разряд)
                   ;
                   
                   
                     
                       314
                       primaryСharacteristic
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       315
                       мetrologicalСharacteristics
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   175
                   Примечание
                   ;
                   
                   
                     
                       205
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             Аттестация методик (методов) измерений и (или) метрологическая экспертиза
             
               5
               АЛ в ОЕИ
               наименование
               
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
             
               14
               Средства измерений
            
             
               2
               Добровольная
            
             
               
                 4
                 measuringTechniquesCertification
                 Аттестация методик (методов) измерений
                 
              
            
             
             
             Поверка средств измерений
             
             
               5
               наименование
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
          
           ГЧЮ
           
           
           
             
               1
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2369
                       33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения времени и частоты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений показателей качества электрической энергии, анализаторы качества электрической энергии (классы А, S, В), мультиметры однофазные и трехфазные
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>Частота от 42,5 до 69 Гц
<br><br>Время (в национальной шкале координированного времени Российской Федерации UTC(SU))
<br><br>Ход часов
<br><br>Интервал времени (длительность провала напряжения, прерывания напряжения, перенапряжения) от 0,01 до 60 с
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>ПГ ±0,01 Гц
<br><br>ПГ ±0,02 с
<br><br><br><br>ПГ ±0,5 с/сут
<br><br>ПГ ±0,01 с
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения электрических и магнитных величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений показателей качества электрической энергии, анализаторы качества электрической энергии (классы А, S, В)
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>от 0,57 до 572 В 
<br>

<br>Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности от 0 до 30 %

<br>
<br>Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности от 0 до 30 %

<br>
<br>Коэффициент искажения синусоидальности напряжения KU от 0,1 до 30 %

<br>
<br>Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n) от 0,05 до 30 %

<br>
<br>Коэффициент m-ой интергармонической составляющей напряжения KU(m) от 0,05 до 30 %

<br>
<br>Угол фазового сдвига между напряжениями основной частоты от -180° до 180°

<br>
<br>Угол фазового сдвига между токами основной частоты от -180° до 180°

<br>
<br>Угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты от -180° до 180°

<br>
<br>Угол фазового сдвига между напряжением и током прямой последовательности от -180° до 180°

<br>
<br>Угол фазового сдвига между напряжением и током обратной последовательности от -180° до 180°

<br>
<br>Угол фазового сдвига между напряжением и током нулевой последовательности от -180° до 180°

<br>
<br>Угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжений от -180° до 180°

<br>
<br>Угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжения и тока от -180° до 180°

<br>
<br>Глубина провала напряжения от 0 до 100 %

<br>
<br>Коэффициент временного перенапряжения от 1,0 до 2,0

<br>
<br>Доза фликера (кратковременная, длительная) от 0,2 до 20

<br>
<br>от 0,001 до 7,5 А
<br>
<br>при использовании токоизмерительных клещей от 0,001 до 4500 А

<br>
<br>Коэффициент искажения синусоидальности тока KI от 0,1 до 100 %

<br>
<br>Коэффициент n-ой  гармонической составляющей тока KI(n) от 0,05 до 100 %

<br>
<br>Коэффициент m-ой интергармонической составляющей тока KI(m) от 0,05 до 100 %

<br>
<br>Активная мощность
<br>от 0,01 до 4500 А
<br>от 0,57 до 572 В

<br>
<br>Реактивная мощность
<br>от 0,01 до 4500 А
<br>от 0,57 до 572 В

<br>
<br>Полная мощность
<br>от 0,01 до 4500 А
<br>от 0,57 до 572 В

















                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>ПГ ±0,1 % (приведенная)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

<br>
<br>ПГ ±0,15 % (абс.)

<br>
<br>
<br>ПГ ±0,15 % (абс.)
<br>
<br>
<br>При KU ˂< 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
<br>При KU ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)
<br>
<br>При KU(n) ˂< 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
<br>При KU(n) ≥ 1 %: ПГ ±5 %  (отн.)
<br>
<br>
<br>При KU(m) ˂< 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
<br>При KU(m) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)
<br>
<br>
<br>ПГ ±0,1°
<br>
<br>
<br>ПГ ±0,1°
<br>
<br>
<br>ПГ ±0,1°
<br>
<br>
<br>ПГ ±0,1°
<br>
<br>
<br>
<br>ПГ ±3°
<br>
<br>
<br>
<br>ПГ ±3°
<br>
<br>
<br>
<br>ПГ ±1°
<br>
<br>
<br>
<br>ПГ ±1°
<br>
<br>
<br>
<br>ПГ ±0,2 % (абс.)
<br>
<br>ПГ ±0,002
<br>
<br>
<br>ПГ ±5,0 % 
<br>
<br>
<br>ПГ ±0,1 % (приведенная)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>При KI ˂< 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
<br>При KI ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)
<br>
<br>При KI(n) ˂< 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
<br>При KI(n) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)
<br>
<br>При KI(m) ˂< 1 %: ПГ ±0,05 % (абс.)
<br>При KI(m) ≥ 1 %: ПГ ±5 % (отн.)
<br>
<br>ПГ ±0,2 % 
<br>
<br>
<br>
<br>ПГ ±0,5 % 
<br>
<br>
<br>
<br>ПГ ±0,5 % 


                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения электрических и магнитных величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Счётчики активной и реактивной электрической энергии однофазные и трёхфазные
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>
от 0,01 до 7,5 А
<br>
от 0,57 до 572 В
<br>
от 42,5 до 69 Гц
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>КТ 0,2S; 0,5S <br>(активная энергия); 
<br><br>КТ 1; 2; 
ПГ ±0,5 % (отн.)<br>(реактивная энергия)
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения электрических и магнитных величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Мультиметры однофазные и трехфазные 
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>от 0,015 до 300 В
<br><br>Коэффициент искажения синусоидальности напряжения от 0,1 до 30 %
<br><br>Коэффициент n-ой  гармонической составляющей напряжения от 0,05 до 30 %
<br><br>от 0,001 до 7,5 А
<br>при использовании токоизмерительных клещей от 0,001 до 4500 А
<br><br>Коэффициент искажения синусоидальности тока от 0,1 до 100 %
<br><br>Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока от 0,05 до 100 %
<br><br>Угол фазового сдвига от -180° до 180° 
<br><br>Активная мощность
<br>от 0,01 до 4500 А
<br>от 0,3 до 300 В
<br><br>Реактивная мощность
<br>от 0,01 до 4500 А
<br>от 0,3 до 300 В
<br><br>Полная мощность
<br>от 0,01 до 4500 А
<br>от 0,3 до 300 В
<br><br>Коэффициент мощности от -1 до 1
<br><br>Погрешность напряжения трансформатора напряжения от -5 до 5 %
<br><br>Токовая погрешность трансформатора тока от -5 до 5 %
<br><br>Угловая погрешность трансформатора напряжения от -5° до 5°
<br><br>Угловая погрешность трансформатора тока от -5° до 5°




                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>ПГ ±0,1 % 
<br><br>ПГ ±0,05 % (абс.)
<br><br><br>ПГ ±0,03 % (абс.)
<br><br><br>ПГ ±0,3 % 
<br><br><br><br>ПГ ±0,05 % (абс.)
<br><br><br>ПГ ±0,03 % (абс.)
<br><br><br>ПГ ±0,1°
<br><br>ПГ ±0,2 % 
<br><br><br><br>ПГ ±0,5 % 
<br><br><br><br>ПГ ±0,5 % 
<br><br><br><br>ПГ ±0,01 
<br><br>ПГ ±0,03 % (абс.)
<br><br><br>ПГ ±0,05 % (абс.)
<br><br><br>ПГ ±0,05°
<br><br><br>ПГ ±0,1°
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
              
            
          
        
      
    
  
   
   false
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